Nepodkročitelné meze odborností 802 – Lékařská mikrobiologie, 804 – Lékařská parazitologie, 805 – Lékařská virologie a 822 – Laboratoř lékařské mykologie
1) Definice laboratoře

	Odbornost
	Definice laboratoře

	802 – Lékařská mikrobiologie

804 – Lékařská parazitologie

805 – Lékařská virologie

822 – Laboratoř lékařské mykologie
	Viz koncepce oboru lékařská mikrobiologie".


2) Minimální požadavky na personál laboratoře
	Odbornost
	Rozdělení dle typu laboratoře
	Popis nepodkročitelné meze personálního vybavení laboratoře

	802 – Lékařská mikrobiologie

804 – Lékařská parazitologie

805 – Lékařská virologie

822 – Laboratoř lékařské mykologie
	Pracoviště pracující jen pro praktické lékaře a ambulantní specialisty bez ATB střediska
	Mikrobiolog s atestací v oboru a úvazkem minimálně 0,8 . Další pracovník alespoň ve specializační přípravě. Dohromady úvazek minimálně 1,8 a denní přítomnost na pracovišti v pracovní době laboratoře pro celý rozsah úvazků. Počet pracovníků se odvíjí od množství vzorků a času výkonů v sazebníku, proto může být vyšší, než uvedený.

	
	Pracoviště pracující pro lůžková odd. a ambulantní specialisty a praktické lékaře, pracoviště s ATB střediskem (bez ohledu na velikost a složení spádové oblasti)
	Mikrobiolog s nejvyšší dosažitelnou atestací a úvazkem minimálně 0,8, pokud je současně vedoucím laboratoře s úvazkem 1,0 (lze sčítat zdravotnický a školní úvazek, pokud jsou vykonávány na jednom pracovišti). Další pracovník alespoň v přípravě k atestaci, celkově musí být úvazek alespoň 2,0. Denní přítomnost na pracovišti v pracovní době laboratoře pro oba úvazky. Počet vysokoškoláků, nutných k zajištění práce se odvíjí od množství vzorků a času výkonů v sazebníku. Proto může být nezbytně nutný počet pracovníků vyšší, než uvedený.

	
	Obecně
	Odbornost pracovníků musí být lékařská mikrobiologie. Pokud je součástí práce laboratoře konziliární činnost s forensní odpovědností (zápisy do chorobopisu), musí ji vykonávat lékař. Vzhledem k tomu, že na řadě pracovišť tuto činnost dosud vykonávali jiní vysokoškoláci a není k dispozici dostatek lékařů, je nutné zavést přechodné období, kdy budou tuto práci vykonávat i jiní VŠ. Výjimky budou udělovat odborné společnosti v oboru lékařské mikrobiologie ve spolupráci s příslušnou pedagogickou složkou IPVZ. Konzultační činnost v metodické oblasti lékařské mikrobiologie zajišťují lékaři i vysokoškoláci nelékaři s příslušnou atestací.


3) Minimální požadavky na přístroje a pomůcky v laboratoři
	Odbornost
	Nepodkročitelné meze přístrojového vybavení

	802 – Lékařská mikrobiologie

804 – Lékařská parazitologie

805 – Lékařská virologie

822 – Laboratoř lékařské mykologie
	Oblast bezpečnosti a sterility a uchovávání materiálu

· BH 2 box na zpracování materiálu a nebezpečných aerosolů

· Pro parazitologii je doporučená digestoř s odtahem

· Sterilizace a dekontaminace (autokláv, horkovzdušný sterilizátor)

· Pokud má laboratoř přípravnu půd je nutné zaznamenání teploty během procesu

· Prostorová dekontaminace (na principu UV nebo podobné)

· Dostatečné množství lednic

· Mrazák na -20 °C

Kultivační metody (podle rozsahu prováděných vyšetření a počtu materiálu)

· Kahany na sterilizaci kliček

· Termostat 37 a 42 °C odpovídající kapacity

· Termostat nebo jiná metoda kultivace v CO2
· Pro mykologii chlazený termostat 22 °C

· Anaerostat odpovídající kapacity

· Pro TBC laboratoř, virologiii a mykologii fluorescenční mikroskop

· Pro práci s tkáňovými kulturami inverzní mikroskop

· Mikroskop s imerzním objektivem 100x, počet mikroskopů podle rozsahu práce

· Centrifuga s bezpečnostním  krytem

· Automatické pipety

· Vortex

· Denzitometr

· Hemokultivační přístroj 

Serologické metody

· Automatické pipety jedno a vícekanálové v různých rozsazích

· Promývačka na destičky (nebo integrovaná v automatu)

· ELISA reader (nebo integrovaný v automatu)

· Termostat nebo termotřepačky podle počtu metod

· Vortex

Mol. genetické metody

· BH2 box na práci s infekčním agens

· Čistá pracovní stanice na přípravu master mixů (buď prostorově nebo přístrojově zajištěná)

· Podle počtu metod dostatečný počet termocyclerů nebo přesných temperovaných stanic na TMA nebo genové sondy

· Systém detekce NK (detekce gelová, sondami nebo jiná)

· Dostatečný počet automatických pipet, dry blocků, centrifug včetně vysokoobrátkové centrifugy, vortexy


4) Minimální požadavky na počet a spektrum vyšetření/rok
	Odbornost
	Nepodkročitelné meze minimálního počtu vyšetření / rok nebo spektra nabízených vyšetření

	802 – Lékařská mikrobiologie

804 – Lékařská parazitologie

805 – Lékařská virologie

822 – Laboratoř lékařské mykologie
	


5) Minimální požadavky na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC)
	Odbornost
	Nepodkročitelné meze požadavků na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC)

	802 – Lékařská mikrobiologie

804 – Lékařská parazitologie

805 – Lékařská virologie

822 – Laboratoř lékařské mykologie
	


6) Minimální požadavky na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT)
	Odbornost
	Nepodkročitelné meze požadavků na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT)

	802 – Lékařská mikrobiologie

804 – Lékařská parazitologie

805 – Lékařská virologie

822 – Laboratoř lékařské mykologie
	Laboratoř je povinna se účastnit všech okruhů vyšetření EHK, která jsou v ČR k dispozici a která laboratoř rutinně nabízí. Zahraniční EQA, které se v ČR neposkytují, nejsou povinné, jsou pouze doporučené.


7) Jiné
	Odbornost
	Jiné

	802 – Lékařská mikrobiologie

804 – Lékařská parazitologie

805 – Lékařská virologie

822 – Laboratoř lékařské mykologie
	


